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1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE 
Namen tega navodila za delo (NZD) je opisati osnovno uporabo magnetnega mešala IKA RCT basic. To 
navodilo za delo se uporablja samo za omenjen tip mešala. 
 

2. ODGOVORNOSTI 
Za seznanitev in upoštevanje navodila za delo je odgovorno osebje zaposleno v organizacijski enoti 
Proizvodnja (PRO). 
 

3. MATERIAL IN OPREMA 
3.1 Oprema 

- PR-023, Magnetno mešalo 
- OP-0016, Mešalni magnet 

 

3.2 Material 
- SP-0005, Dastex suhe krpe za brisanje 
- SP-0001, 70% etanol 

 

4. POSTOPKI 
4.1 Splošno o napravi  

 
Slika 1: Magnetno mešalo z gumbi 
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Slika 2: Gumb za ugašanje 
 

- Napravo prižgemo z gumbom C (slika 1). 
- Število vrtljajev reguliramo z vrtenjem gumba B. 
- Temperaturo reguliramo z vrtenjem gumba A. 

 

4.2 Uporaba 
- Napravo prižgemo. 
- Na grelno ploščo postavimo željen vsebnik. 
- V vsebnik potopimo mešalni magnet. Izberemo takega, da pokrije čim večji del premera. 
- Nastavimo željeno temperaturo gretja in vrtenja mešala.  
- V kolikor želimo točno regulacijo temperature v mediju, priključimo zunanji termometer D, in ga 

potopimo v medij, ki se segreva. V tem primeru z gumbom A nastavimo željeno temperaturo, glede 
na katero bo mešalo prilagajalo gretje plošče. 

- Vsako uporabo naprave beležimo v dnevnik uporabe. 
 

4.3 Čiščenje 
- Napravo ugasnemo z gumbom C. 
- Napravo prebrišemo z krpo namočeno v 70% etanol. Ne polivamo je s tekočino saj ni odporna na 

polivanje in lahko uničimo elektronsko vezje. 
 

4.4 Navodila za varno delo 
- Pri delu z napravo uporabljamo zaščitne rokavice. 
- Pri delu z napravo obstaja nevarnost vžiga zato naprave ne nastavljamo na temperaturo, ki je višja od 

temperature vžiga segrevanega medija. 
- Pri segrevanju obstaja nevarnost opeklin zato počakaj, da se naprava ohladi ali pa uporabljaj zaščitne 

rokavice. 
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5. REFERENCE 
- Navodila za uporab mešala IKA RCT basic 

 
- ISO 9001:2015 - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve 
- ISO/IEC 17025:2017 - Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih 

laboratorijev 
- ISO 22000:2018 - Sistemi vodenja varnosti živil - Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi 
- ISO 22716:2007 - Kozmetika - Dobra proizvodna praksa (GMP) - Smernice za dobro proizvodno 

prakso 
- Smernice z dne 19. marca 2015 o načelih dobre distribucijske prakse za zdravilne učinkovine za 

zdravila za uporabo v humani medicini (2015/C 95/01) (GDP) 
 

6. PRILOGE 
- Priloga 1: Dnevnik uporabe 
- Priloga 2: Lista seznanjenosti 
- Priloga 3: Zgodovina dokumenta
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Obseg usposabljanja   

Obseg seznanjenosti PRO 
 

Ime in priimek Org. 
enota 

Delovno 
mesto 

U – Usposabljanje 
S – Seznanjenost Datum Podpis 

Ambrož Srčič PRO APW   U        S   

Ana Žagar PRO MAN   U        S   

Anita Stupar PRO JPM   U        S   

Barbara Fortun PRO JPM   U        S   

Edis Šekić PRO JPA   U        S   

Matija Rudolf PRO PRW   U        S   

Mojca Ban PRO PRW   U        S   

     U        S   

     U        S   

     U        S   

     U        S   

     U        S   

     U        S   
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Verzija Razlog za spremembo Veljavno od 
Zamenjano z 
novo verzijo 
(datum, podpis) 

01 Prva izdaja 19. 08. 2019  

02 V skladu z zapisom s presoje po standardu ISO 9001, 
PHARMAHEMP doo-ISO 9001-SURV1_1-AR-18052022_CF 
je dodano poglavje 4.3 Navodila za varno delo 
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