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NAVODILO ZA DELO S STOPARICO HITRAX GO Sifra: NZD-PRO-012

Verzija: 02

1. NAMEN IN PODROCJE UPORABE

Namen tega navodila za delo (NZD) je opisati osnovno uporabo Stoparice Hitrax GO- Uporablja se za navedeno
Stoparico, za merjenje homogenizacijskega ¢asa v proizvodnji.

2. ODGOVORNOSTI

Za seznanitev in upoStevanje navodila za delo je odgovorno osebje zaposleno na podro¢ju Proizvodnja in
logistika.

3. MATERIAL IN OPREMA
3.1 Oprema
- PR-0029, Stoparica Hitrax Go.

3.2 Materiali

- SP-0005, Suhe krpe Dastex,
- SP-0001, 70% etanol.

4. POSTOPKI

4.1Upravljanje Stoparice

‘\'

<O
TiveR o sTOPN®

Slika 1: izgled Stoparice

- Ta navodila so za obi¢ajno vsakodnevno enostavno rabo.

- Zanamen proizvodnje uporablja funkcijo odStevanja z alarmom.

- Pritiskaj gumb mode da se v spodnjem delu izpiSe TR (kot timer)

- Polji za ure in minute za¢neta utripati in tako lahko z gumbom za Start/Stop (B) nastavis Zeljeni ¢as.
- S pritiskom na gumb LAP/RESET (A) potrdi$ izbrano vrednost.

- S pritiskom na gumb B zazene$ ali ustavi$ odStevanje.

- Ko je odstevanje kon€ano zacne Stoparica javljati konec s tremi ponavljajo€imi piski 10 sekund.

- Cas odstevanja ponastavis s pritiskom na gumb A.
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4.2 Ciséenje in vzdrzevanje

- Zunanje CiS¢enje.

- PovrSine ocisti s krpo, lahko ovlazeno z vodo in detergentom ali uporabo 70% etanola. Ne pretiravaj
s Cistilnimi sredstvi.

5. REFERENCE

- 1SO 9001:2015 - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve

- ISO/IEC 17025:2017 - SploSne zahteve za usposobljenost preskuSevalnih in kalibracijskih
laboratorijev

- 180 22000:2018 - Sistemi vodenja varnosti zivil - Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi

- ISO 22716:2007 - Kozmetika - Dobra proizvodna praksa (GMP) - Smernice za dobro proizvodno
prakso

- Smernice z dne 19. marca 2015 o nacelih dobre distribucijske prakse za zdravilne ucinkovine za
zdravila za uporabo v humani medicini (2015/C 95/01) (GDP)

6. PRILOGE

- Priloga 1: Dnevnik uporabe

7. ZGODOVINA DOKUMENTA

~ . Zamenjano z
Verzija | Razlog za spremembo Veljavno od novo verzijo

(datum, podpis)

01 Prva izdaja 19. 08. 2019

02 Pregled dokumenta zaradi poteka veljavnosti.
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PRILOGA 1: Dnevnik uporabe

Pharma

Hemp®

Sifra: OBR1-NZD-PRO-012

Verzija: 02

Stran____od

Datum Namen uporabe (St. serije, posegi..)

Podpis

Stran 1 od 1




	1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE
	1.
	2. ODGOVORNOSTI
	3. MATERIAL IN OPREMA
	1.1
	3.1 Oprema
	3.2  Materiali

	4. POSTOPKI
	1.
	4.1 Upravljanje štoparice
	1.1
	1.1
	4.2 Čiščenje in vzdrževanje

	5. REFERENCE
	6. PRILOGE
	7. ZGODOVINA DOKUMENTA

